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! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 9,0 °C | Prevested: éfagrijnlg’e\(/iase\;le(j 9
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2020-01-20 KI. 12:50
TemE fngen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 24 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 2 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSQ@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 7 |METODE Urel
Farvetal Pt mgl/l 6,2 15 DS/EN7887 15%
Turbiditet FNU 0,19 1 DS/EN7027 5%
pH pH 7,9 7 = 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne (refv. 20 °C) mS/m 69,1 250 DS/EN27888 2%
NVOC c mg/l 3,6 4 SM5310 12%
Jern, total Fe mgl/l 0,02 0.2 ICP-OES 10%
Mangan Mn mg/| < 0,001 0.05 ICP-OES 5%
Ammonium* NHy * mg/| < 0,02 0.05 ISO 7150/ 15%
Nitrat NO3 - mgl/l 2,4 50 DS/EN10304 5%
Nitrit NO2 - mg/| 0,003 0.01 DS/EN 26777 6%
Hardhed, total °dH * 18 5 - 30 DS/EN14911 3,5%
Metan CHy mg/l < 0,01 GC/FID 10 %
Arsen As ug/l 0,33 5 ICP/MS 10%
Iit 0 mg/| 10 DS/EN 5814 5%

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Jern, mangan, metan og arsen er udfort af ALS, akkr.nr. 361, . .

Karin Spanggaard, EH, laborant




